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Re´sume´ – Le prototypage de la plupart des dispositifs incorporant des nano-objets ne´cessite une bonne maıˆtrise des techniques de manipu-
lation des nanoparticules. Les diffe´rents proce´de´s de fabrication sont en ge´ne´ral valide´s a` l’aide d’images de microscopie souvent interpre´te´es
de manie`re qualitative. Une caracte´risation syste´matique et automatique de ces images est particulie`rement de´sirable pour mieux controˆler ces
proce´de´s. Nous nous inte´ressons ici a` des images en microscopie e´lectronique a` balayage de nanomembranes de nanotubes de carbone utilise´es
dans des capteurs ultrasoniques. Pour caracte´riser de fac¸on reproductible ces membranes, nous avons de´veloppe´ une chaıˆne comple`te de traite-
ment d’image. Les principales e´tapes sont un de´bruitage anisotrope, une ame´lioration de contraste et une segmentation utilisant la morphologie
mathe´matique ainsi qu’une estimation de l’orientation locale des filaments graˆce au tenseur de structure. Nous abordons aussi l’extraction de
filaments individuels. La me´thode de´veloppe´e n’implique aucune intervention de l’utilisateur et peut eˆtre utilise´e automatiquement sur des en-
sembles de plusieurs centaines d’images. Nous avons obtenu pour la premie`re fois des histogrammes de´taille´s de l’orientation d’assemble´es de
nanotubes et acce´dons ainsi a` une mesure objective de la qualite´ de l’alignement des nanotubes, essentielle pour le de´veloppement de dispositifs
aux proprie´te´s physiques bien controˆle´es.
Abstract – The prototyping of nano-objects based devices requires well-mastered processes for the manipulation of nano-objects. However,
the various manufactoring processes are validated thanks to microscopy images that are most often interpreted qualitatively. A systematic and
automatic characterization of these observations would be highly valuable to devise reliable processes. In the present paper, we specifically focus
on carbon nanotubes membranes used in ultrasonic sensors. To characterize the membranes reproducibly, we developped a complete procedure
for the processing of scanning electron microscopy images. The main steps are anisotropic denoising, contrast enhancement, segmentation based
on mathematical morphology and estimation of the local orientation of filaments by using structure tensors. We also deal with the extraction of
individual filaments. This approach does not require any user interaction and can be used in a fully automated way on hundreds of images. We
obtained for the first time detailed histograms of the nanotubes orientations within the assembly. The histograms provide objective indicators of
the quality of the alignment of nanotubes. It is essential to develop devices with well controlled physical properties.
1 Introduction
Dans le domaine des nanotechnologies, les dispositifs
inte`grent souvent des distributions de nano-objets, tels que na-
notubes ou nanofils. Les caracte´ristiques statistiques de ces dis-
tributions de nano-objets de´terminent les proprie´te´s physiques
des dispositifs. Nous nous inte´ressons ici a` de fines nano-
membranes (20 nm d’e´paisseur) constitue´es de nanotubes de
carbone de´pose´s entre deux e´lectrodes en or espace´es de 1 µm,
fig. 1(a). Ces membranes, suspendues et mises en vibration,
constituent la brique e´le´mentaire de microtransducteurs ultra-
sonores capacitifs destine´s a` des applications en instrumenta-
tion [1]. La densite´ et le degre´ d’alignement des nanotubes
de ces membranes doivent eˆtre bien controˆle´s pour assurer
un fonctionnement reproductible du dispositif. La microscopie
e´lectronique a` balayage (MEB) est couramment utilise´e dans ce
but, mais les images ne sont exploite´es que par des techniques
manuelles [2]. Nous proposons une me´thode reproductible de
caracte´risation quantitative de telles assemble´es de filaments.
Ce travail s’inscrit dans le cadre de l’e´tude de structures fi-
lamentaires telles que les neurites [3], les filaments de myosine
[4], les vaisseaux sanguins [5] ou les routes en te´le´de´tection
[6]. Plusieurs approches sont envisageables quant a` la seg-
mentation des nanotubes. Les filtres adapte´s fonctionnent bien
pour des formes relativement re´gulie`res et peu variables, ce qui
n’est pas le cas ici. La croissance de re´gions ou la de´formation
de mode`le ne´cessitent une initialisation de´licate et impliquent
ge´ne´ralement l’intervention de l’utilisateur. Nous avons choisi
d’utiliser des outils de morphologie mathe´matique combine´s
a` une e´tape de seuillage adaptatif. Nous obtenons ainsi de
manie`re relativement fiable le squelette des nanotubes sur le-
quel nous estimons les largeurs et orientations locales, graˆce au
(a) (b) (c)
FIGURE 1 – (a) Image MEB d’une membrane de nanotubes de´pose´s entre deux e´lectrodes en or. Les e´lectrodes (contours verts)
sont les re´gions brillantes a` gauche et a` droite. La re´gion d’inte´reˆt se trouve entre les lignes pointille´es jaunes ; (b) squelette des
nanotubes dans la re´gion d’inte´reˆt ; (c) la couleur code l’orientation locale par rapport a` l’horizontale, de bleu=−90o a` rouge=90o.
tenseur de structure notamment. Nous en de´duisons des indica-
teurs statistiques pertinents et objectivement comparables d’un
e´chantillon a` l’autre. De plus, le codage couleur de l’orienta-
tion locale ame´liore la lisibilite´ des images segmente´es, ce qui
est utile pour un premier jugement visuel, fig. 1(c).
La principale contribution de ce travail est la mise en œuvre
d’une chaıˆne de traitement automatise´e n’impliquant pratique-
ment aucune intervention de l’utilisateur et potentiellement
utile a` d’autres applications. La proce´dure identifie les ca-
racte´ristiques quantitatives d’une assemble´e d’objets filamen-
taires. Les nanotubes sont efficacement segmente´s dans les
images MEB ; leur squelette est identifie´ avant d’estimer les
histogrammes de largeur et d’orientation locale des nanotubes.
Plusieurs centaines d’images peuvent ainsi eˆtre traite´es en peu
de temps sans intervention de l’utilisateur. Nous pre´sentons les
re´sultats obtenus sur un ensemble d’e´chantillons.
2 La chaıˆne comple`te de traitement
Ce travail est motive´ par le souhait de comparer un en-
semble de 660 images MEB de taille 480x640. Lors de l’ac-
quisition, la membrane est incline´e de 45o par rapport au fais-
ceau d’e´lectrons. Certaines images peuvent eˆtre franchement
bruite´es. Nous souhaitons estimer la position mais aussi la lar-
geur et surtout l’orientation locale des nanotubes. Nous nous
inte´ressons uniquement a` la partie suspendue des nanotubes,
ce qui ne´cessite la de´tection des e´lectrodes, voir fig. 1(a).
2.1 Pre´-traitement des images et segmentation
La premie`re e´tape est un de´bruitage par diffusion anisotrope
(GREYCstoration) [7] qui pre´serve remarquablement les bords
des e´lectrodes aussi bien que la ge´ome´trie filamentaire des na-
notubes. La de´tection des e´lectrodes, ne´cessaire pour de´finir la
re´gion d’inte´reˆt -voir fig. 1(a)- est re´alise´e apre`s un fort de´brui-
tage (10 ite´rations) et convolution par une fonction de forme
”aiguille” verticale de 20 pixels de long et de profil transver-
sal gaussien (σ = 3 pixels). Le reste de la proce´dure utilise
les images le´ge`rement de´bruite´es (2 ite´rations) de fac¸on a` ne
pas abıˆmer les nanotubes. La correction du fond non-uniforme
est obtenue graˆce a` une soustraction du fond morphologique
utilisant un disque de rayon 15 pixels comme e´le´ment struc-
turant [8]. L’ame´lioration de contraste utilise une ope´ration de
filtrage morphologique. Le principe du filtre est de cre´er une
ouverture de l’image initiale avec chacun des e´le´ments structu-
rants qui sont ici 16 segments de droites discrets de longueur
17 pixels (largeur maximum typique des nanotubes) et d’orien-
tations re´gulie`rement espace´es de 0o a` 180o. Chaque e´le´ment
a pour effet de se´lectionner dans l’image les objets posse´dant
la meˆme orientation que lui. L’image finale est obtenue en af-
fectant en chaque pixel la diffe´rence des valeurs maximale et
minimale sur les 16 images.
L’image est alors normalise´e entre 0 et 1 avant un seuillage
en niveau de gris. Le seuil peut eˆtre fixe´ a` la main ou eˆtre opti-
mise´ de fac¸on non supervise´e entre 0.05 et 0.35 a priori. Dans
ce dernier cas, le seuil est de´termine´ ite´rativement en e´tudiant
l’e´volution de la longueur totale du squelette re´sultant lorsque
le seuil augmente a` partir de sa valeur minimale. En effet, la
longueur du squelette varie rapidement pour de faibles valeurs
de seuil, puis faiblement lorsque seuls les nanotubes sont re-
connus dans l’image. Le seuil optimal correspond a` la transis-
tion entre ces re´gimes. Apre`s ce seuillage, nous utilisons des
ope´rations classiques de morphologie mathe´matique [8] (fonc-
tion MATLAB bwmorph) pour ne conserver que le squelette
de l’image obtenue (option thin) et e´liminer les points isole´s
(option clean).
2.2 Estimation des histogrammes d’orientation
locale
Nous de´terminons l’orientation locale des nanotubes apre`s
un lissage par une gaussienne a` l’e´chelle 1,5 pixels. Pour une










FIGURE 2 – Histogramme des orientations d’une image. Une
distribution pique´e est caracte´ristique d’un bon alignement.
image f(x1, x2), l’estimation de l’orientation du premier vec-
teur propre associe´ a` la plus grande valeur propre du tenseur
de structure S = (∂if∂jf)1≤i,j≤2 fournit cette information.
On peut montrer qu’il s’agit de la direction du gradient oriente´
maximal [9]. Nous utilisons l’imple´mentation de G. Peyre´ 1.
L’estimation de l’orientation est ensuite lisse´e par un noyau
gaussien a` l’e´chelle 3 pixels horizontalement et 1 pixel verti-
calement. Remarquons que la repre´sentation du squelette des
nanotubes est notablement ame´liore´e par le codage couleur des
orientations de bleu (−90o) a` rouge (+90o), voir fig. 1(c). Les
histogrammes sont calcule´s pour 256 directions line´airement
espace´es −90o < α ≤ 90o, l’horizontale correspondant a` 0o.
Les orientations locales sont affecte´es par l’inclinaison de
l’e´chantillon a` 45o autour d’un axe horizontal pendant l’ac-
quisition MEB. Nous en tenons compte non seulement dans
la de´termination des orientations, mais aussi dans le calcul des
histogrammes. Soit β l’angle entre le plan de l’e´chantillon et
le plan de l’image. Soit α (resp. α′) l’orientation locale dans






qui permet de de´terminer l’orientation dans le plan de
l’e´chantillon en fonction de l’orientation estime´e dans l’image.
L’histogramme est initialement estime´ en nombre de pixels.
Cependant le poids re´el de chaque pixel du squelette de l’image
correspond a` une longueur effective de nanotube qui de´pend de
son orientation, les poids des e´le´ments verticaux e´tant sous-
estime´s. L’histogramme physiquement pertinent s’exprime en
longueur cumule´e de nanotubes segmente´s. Nous introdui-
sons donc un facteur de ponde´ration des pixels correspon-
dant au rapport entre la longueur ℓ d’un filament dans le plan
de l’e´chantillon et sa longueur apparente ℓ′ dans le plan de
l’image. Ce rapport vaut
√
(1 + tan2 α)




2.3 Indicateurs statistiques pertinents
Munis d’un tel histogramme, nous pouvons de´finir des in-
dicateurs quantitatifs objectifs de qualite´ d’alignement des as-
semble´es de nanotubes.
La surface de l’histogramme avant normalisation correspond
a` la longueur totale du squelette. Le rapport entre cette quantite´
et la largeur de l’image de´finit un nombre moyen de nanotubes
dans l’image ; rapporte´ a` la hauteur de l’e´chantillon observe´
nous obtenons une densite´ moyenne de nanotubes par unite´ de
longueur des e´lectrodes, une quantite´ usuelle de la litte´rature
sur les nanotubes et nanofils.
La qualite´ de l’alignement des nanotubes est habituellement
caracte´rise´e par le parame`tre d’ordre 〈cos2 α〉 issu des me-
sure de polarisation de la lumie`re [10]. Ce parame`tre vaut 1
pour un alignement parfait et 0,5 pour une distribution uni-
forme´ment isotrope. Ce parame`tre n’est pas tre`s sensible au
caracte`re plus ou moins pique´ de la distribution de α puisque la
de´rive´e de cos2 α est nulle en 0. Nous utilisons par conse´quent
des indicateurs comple´mentaires tels que l’e´cart-type mais sur-
tout la proportion (en longueur re´elle) de nanotubes pointant
dans un secteur angulaire donne´ autour de l’horizontale, par
exemple ±20o. Ce dernier indicateur rend bien mieux compte
que l’e´cart-type ou le parame`tre d’ordre de la forme plus ou
moins pique´e des histogrammes.
Nous avons teste´ notre proce´dure sur des images
synthe´tiques contenant des segments de droite d’orienta-
tion, d’intensite´ et de longueur variables. Les incertitudes
estime´es sont de l’ordre de 2o pour les orientations et de
2% pour les longueurs. Nous avons aussi utilise´ des images
contenant des morceaux de nanotubes extraits des observations
expe´rimentales et paraissant horizontaux. L’e´cart-type est alors
de 9o et 96% des orientations sont comprises dans le secteur
±20o pour un parame`tre d’ordre 〈cos2 α〉 = 0, 97. Ces valeurs
servent de re´fe´rence et de´finissent un alignement optimal.
2.4 Extraction de filaments individuels
Nous souhaitons e´galement identifier les filaments indivi-
duellement. Une premie`re approche en ce sens repose sur le
suivi de particules inertielles se de´plac¸ant le long du squelette.
Les filaments isole´s sont facilement identifie´s par un simple
e´tiquetage des composantes connexes du squelette. Les diffi-
culte´s apparaissent lorsque plusieurs filaments se croisent, sans
structure a priori. Dans ces re´gions ou` apparaıˆt au moins 1 inter-
section nous utilisons la proce´dure ite´rative suivante. On lance
une particule a` une l’extre´mite´ (1-connectivite´) avec une vi-
tesse v0 selon l’orientation locale estime´e. Au pas de temps n,
la particule se de´place vers le pixel le plus proche (s’il existe)
dans un secteur de±45o sur le squelette. La me´moire inertielle
de la particule est introduite en posant vn ←
∑
k=0:3 hkvn−k
avec hk = 1/2
k ; on impose ensuite ‖vn‖ = 1. On conside`re
qu’un filament individuel est extrait lorsqu’une autre extre´mite´
est atteinte. On ite`re jusqu’a` ce que toute la re´gion connexe ait
e´te´ visite´e. La figure 3 illustre le re´sultat de cette proce´dure sur
un exemple. Cette me´thode ne fonctionne pour l’instant effi-
(a) (b)
FIGURE 3 – (a) Squelette de filaments superpose´s ; (b) chaque
couleur correspond a` un filament individuel.
cacement que pour des distributions peu denses de nanotubes.
Nous e´tudions le traitement d’images plus complexes.
3 Application et re´sultats
Le traitement de chaque image ne prend que quelques se-
condes, sans intervention de l’utilisateur. Un ensemble de
660 images peut ainsi eˆtre traite´ en quelques dizaines de
minutes sur un PC. L’indispensable analyse des images est
conside´rablement simplifie´e par rapport aux techniques exis-
tantes et fournit de pre´cieuses informations. Nous avons pu de´-
terminer une densite´ verticale moyenne de 19 nanotubes/µm.
Nous avons observe´ des histogrammes d’orientation le plus
souvent pique´s autour de 0 (non gaussiens, voir fig. 2) avec
un parame`tre d’ordre 〈cos2 α〉 variant de 0.5 (distribution iso-
trope) a` 0.93 (alignement horizontal quasi-parfait) pour des
e´cart-types variant de 50o a` 13o. Ces valeurs se comparent tre`s
favorablement aux meilleurs re´sultats de la litte´rature sur les
nanotubes, confirmant l’inte´reˆt des nanomembranes e´tudie´es.
Nous avons constate´ que les histogrammes permettent une
caracte´risation plus riche et et plus pre´cise que les techniques
usuelles utilisant des mesures de polarisation. Par exemple,
40 images pre´sentent un meˆme parame`tre d’ordre 〈cos2 α〉 =
0, 80. Les mesures de polarisation ne permettraient pas de les
distinguer. Par contre, leurs histogrammes d’orientation sont si-
gnificativement diffe´rents : les e´carts-types varient de 25o a` 31o
et la proportion de nanotubes comprise dans le coˆne±20o varie
de 50% a` 62%. Une distribution gaussienne donnerait une pro-
portion de 58% dans le coˆne ±20o pour un e´cart-type de 25o.
Pour la plupart de ces 40 images la distribution des orienta-
tions est tre`s pique´e et 80% des de´poˆts de nanotubes pre´sentent
un alignement bien meilleur que celui d’une distribution gaus-
sienne. Cet exemple met en e´vidence la richesse et l’inte´reˆt de
l’information fournie par les histogrammes d’orientation au-
dela` du seul parame`tre d’ordre 〈cos2 α〉 usuel.
4 Conclusion
La proce´dure pre´sente´e ici de traitement d’images de nano-
tubes de carbone en microscopie e´lectronique fournit une esti-
mation pre´cise de la distribution des orientations locales des na-
notubes de manie`re non supervise´e et applicable a` des centaines
d’images en quelques dizaines de minutes. Le pre´-traitement
est un de´bruitage anisotrope pre´servant les structures filamen-
taires suivi d’une correction du fond non-uniforme et d’un re-
haussement de contraste impliquant des outils de morphologie
mathe´matique. La segmentation des nanotubes est alors pos-
sible par simple seuillage en niveau de gris des images re-
normalise´es. Une combinaison d’ope´rations morphologiques
permet d’extraire le squelette des nanotubes. Enfin les orien-
tations locales sont estime´es a` partir de l’orientation du pre-
mier vecteur propre du tenseur de structure. La ge´ome´trie du
dispositif d’acquisition est prise en compte pour estimer cor-
rectement les histogrammes d’orientation malgre´ les effets de
projection. Nous avons montre´ la pertinence et l’inte´reˆt des in-
dicateurs statistiques produits sur un ensemble d’images. Cette
me´thode va permettre de valider et de poursuivre l’ame´lioration
syste´matique du proce´de´ de fabrication de nanomembranes
destine´es a` la conception de nanocapteurs.
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